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تعویض کلیک اسلیو

گر نشد، کلیک اسلیو را پشت و  کلیک اسلیو را با انگشتان دست گرفته و بیرون بکشید. ا
رو کرده و سپس آن را از سمعک جدا کنید.

بسیار دقت کنید که کلیک اسلیو
محکم در جای خودش قرار گرفته باشد.



19

هنگام اتصال کلیک اسلیو به سمعک دقت کنید تا زائده آن به سمت شماره سریال 
حک شده روی سمعک قرار بگیرد.

صحیح اشتباه
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تعویض کلیک دم ها

آن انجام  کلیک دم مشکل دارید مطابق دستوالعمل پشت بسته  آوردن  گر برای در  ا
دهید.

بسیار دقت کنید تا کلیک دم جدید با صدای
قابل توجه در جای خود قرار بگیرد.

نگهداری حرفه ای
کامل و حرفه ای را می تواند انجام دهد. متخصص شنوائی شما نگهداری و مراقبت های 
و  نگهداری  برای  اختصاصی  توصیه های  تا  بخواهید  خود  شنوائی  متخصص  از 

سرویس های دوره ای را به شما اطلاع دهد.

click
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اطلاعات بیشتر

اطلاعات ایمنی

برای اطلاعات ایمنی، به دستورالعمل ایمنی ارائه شده به همراه سمعک مراجعه نمائید.

لوازم جانبی

لوازم جانبی مورد نیاز بر اساس نوع سمعک در دسترس می باشد. مثال: ریموت کنترل، 
رابط انتقال صدای بلوتوث، یا اپلیکیشن موبایل برای تنظیمات صدای سمعک برخی 
از سمعک ها دارای قابلیت سیستم کراس و بای کراس می باشند که امکان انتقال صدا 

از سمعک سمت گوش ناشنوا به سمعک گوش مقابل ایجاد می شود.
با متخصص شنوائی خود جهت اطلاعات بیشتر مشورت کنید.

علائم استفاده شده  

آیپود  و  آیپد  آیفون،  برای  شده  ساخته  علامت 
الکترونیکی  وسیله  این  که  است  این  نشان دهنده 

برای ارتباط انحصاری و مختص آیفون طراحی شده است.

که می تواند باعث آسیب شدید، متوسط و یا  اشاره به موقعیت هایی 
اندک شود.

نشان دهنده احتمال آسیب رساندن

توصیه و نکات رسیدگی بهتر به وسیله.
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عیب یابی سمعک ها

مشکلات و راه حل های احتمالی

صدا ضعیف است.
در باتری را به نرمی و کامل ببندید.

سمعک را تمیز کنید.
باتری ضعیف را تعویض کنید.

قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

سمعک سوت می زند.
سمعک را با اطمینان و محکم داخل گوش قرار دهید.

قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

صدا خش دار است.
باتری ضعیف را تعویض کنید.

قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

سمعک صدای بوق یا ملودی می دهد.
باتری ضعیف را تعویض کنید.  
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سمعک کار نمی کند.
سمعک را روشن کنید

به آرامی در باتری سمعک را ببندید.
باتری ضعیف را تعویض کنید

دقت کنید باتری را به درستی قرار داده اید.
ممکن است زمان تاخیر شروع شدن برای سمعک فعال باشد. چند ثانیه صبر کنید 

و مجدد بررسی نمائید.

گر با مشکلات دیگری مواجه شدید با متخصص شنوائی خود مشورت کنید. ا
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